/\
R 9 HIJAELPEMIDLER

FOR HANDICAPPEDE

Brugervejledning til dansktalende personvaegt

HappyDay
HMI 65032

Grgndalsvej 8, Ulbjerg, 8832 Skals « TIf: +45 98 95 42 44 - hfh@synsnerven.dk « www.synsnerven.dk



/\
J &\ HIELPEMIDLER

FOR HANDICAPPEDE

Personveegt til synshandicappede med tale og stortrdisplay til hele familien. — Brudsikker
glasoverflade med glidesikker belzegning, som er nemt at holde ren. — Husker det sidste
vejeresultat for op til 5 personer, lydstyrkeregulering og en maksimumsbelastning pd 200kg gar
veegten til noget, som ikke tidligere er set pd det danske marked.

1) Kom igang med det samme.
Nar vi leverer vaegten, har vi allerede lagt de 4 AAA-batterier i batterirummet, som er pa
undersiden af vaegten. For at vaegten pa transporten ikke ”“snakker”, og dermed bruger
strgm, har vi aktiveret "tastaturlas”. Det fgrste, som du skal ggre er derfor, at lase
tastaturet op. Det g@r du ved at trykke og holde de 2 yderste taster, som du finder pa den
bageste smalside under glaspladen. Tasterne er markeret med henholdsvis et taktilt
"minus” (i venstre side) og et “plus” (i hgjre side). Nar veegten siger “tastaturlas af, parat”,
er den klar til brug. Nu skal du blot anbringe den pa et glat og ikke alt for blgdt gulv.

2) Din fgrste vejning.
Stil dig op pa vaegten. Vaegten reagerer med en kort tonefglge, siger “parat” og nogle bip
med et afstand pa ca. 2 sekunder fortaeller, at vaegten venter til du har staet stille laenge
nok, hvorefter den 3 gange fortaeller dig, hvad du vejer. — Sa snart vaegten siger resultatet,
kan du forlade den igen. — Til sidst slukker den automatisk efter ca. 10 sekunder med et 2-
tonesignal, og den er klar til den naeste vejning.

3) Lydstyrkeregulering.
Lydstyrken reguleres med plus- eller minus-testerne, som du allerede har brugt i afsnit 1 til
at lase tastaturet op. Med hvert tryk pa plus bliver lydstyrken et trin hgjere, og vaegten
siger til hvilket trin du er kommet. Det hgjeste trin er "lydstyrke 6”. — P4 samme made kan
du med minus “skrue ned” for lydstyrken. Det laveste trin er nul, dvs. talen er slaet fra.

4) Tilslut hovedtelefon og/eller en ekstern strgmforsyning.
Hvis du har svaert med at hgre, hvad vaegten siger, kan du tilslutte hovedtelefoner eller
f.eks. en halsteleslynge (geelder kun for hgreapparatbrugere) til vaegten. — Bruges vaegten
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evt. flere gange dagligt, kan en ekstern stremforsyning ogsa veere en fordel. En
stromforsyning kan du bestille hos din forhandler. — 3 stikbgsninger finder du til venstre for
minus-knappen pa den bageste smalside under glaspladen. — Bgsningen leengst til venstre
er til stremforsyning, den midterste er kun til serviceformal og b@sningen taettest ved
minus-knappen er til hovedtelefon/teleslynge.

Bemaerk! Hvis du bruger genopladelige batterier, skal disse oplades i en ekstern
batterioplader.

5) Indstillinger (menu).
Den midterste af de 3 knapper pa bageste smalside under glaspladen er menu-knappen
(taktil markeret med en ring). — Tryk pa denne knap, og vaegten siger
"veegt-sammenligning”. Med knapperne plus eller minus kan du nu skifte til afspil.
Trykker du nu kort pa menu-knappen siger vaegten 1, 2 eller 3, som er det antal gange
vejeresultatet gentages efter en vejning.
Tryk og hold menu knappen, og du hgrer et bip og samme tal igen. Nu kan du med
knapperne minus og plus bestemme, om vejeresultaterne efter en vejning skal gentages 1,
2 eller 3 gange. Bekraeft dit valg med et kort tryk pa menu-knappen.

Hvis du trykker 2 gange kort pa menu-knappen, siger vaegten et tal mellem 0 og 5 efterfulgt
af ordet "hukommelse”, hvilket betyder:

Nul hukommelse = Hverken sammenligningsfunktionen og muligheden for flere brugere er
aktiv.

1-hukommelse = Det er muligt at bruge sammenligningsfunktionen for en enkelt bruger.
2-hukommelse =Hukommelsesfunktionen kan anvendes til op til 2 brugere. — Vaegten kan
indstilles op til 5 brugere.

Valg antal brugere:

Tryk 2 gange pa menu-knappen.

Vaegten siger den nuveerende indstilling.

Tryk og hold menu-knappen. Vaegten siger samme melding og giver et bip.

Nu kan du med plus eller minus indstille det antal brugere mellem 0 og 5. Bekrzeft dit valg
med et kort tryk pa menu-knappen.

6) Anvendelse af vaegten, nar hukommelsesfunktionen er aktiveret.
Nar du i flg. Pkt. 5 har indstillet vaegten til 1, 2, 3, 4 eller 5 brugere, kan du ved fglgende
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vejninger bestemme, om du vil foretage en “almindelig vejning” eller en vejning, hvor den
seneste vejning sammenlignes med den aktuelle.

Ved en “almindelig” vejning, skal du blot stille dig pa veegten, og den vil reagere som
tidligere beskrevet.

Skal den nye vejning sammenlignes med den sidste, skal du med foden kort trykke pa
vaegten. Vaegten siger det aktuelle brugernummer og parat. Har du vaegten indstillet
vaegten til 2 eller flere bruger, kan du med gentagende korte tryk pa veaegten skifte fra
bruger til bruger. Har vaegten sagt det gnskede brugernummer, skal du blot stille dig pa
vaegten. Efter den har oplyst resultatet tilfgjer den ogsa hvor meget du har tabt/taget pa
siden sidste vejning (f.eks. plus 1,2 kg eller minus 0,3 kg).

7) Pasning og pleje.
Glasoverfladen kan ggres rent med vand og saebe. Elektronikken befinder sig i kassen
under glaspladen, ogsa der, hvor der er fgdder. Her ma du kun ggre rent med en ter klud.
Hvis vaegten ikke skal bruges i mere end 4 uger, skal batterierne tages ud af batterirummet
pa undersiden. Brugte batterier skal altid fjernes med det samme.
Maksimalbelastningen pa 200 kg ma ikke overskrides.
Ved bortskaffelse, ma vaegten kun afleveres til en godkendt genbrugsstation (spgrg evt. i
din kommunes tekniske forvaltning).
Vagten skal anvendes og opbevares i et tgr og frostfrit rum. Veegten ma heller ikke
udsaettes af en temperatur pa over 45 °C. Har vaegten veeret udseet for frostgrader (f.eks.
pa en transport), skal den tages af emballagen, men ma ikke bruges i mindst 2 timer. Tag
evt. batterierne ud af vaegten mens vaegten akklimatiseres.

8) Garanti: 2 ar fra kebs/leveringsdato.
Der er i 2 ar garanti pa fabrikationsfejl, som ikke blev opdaget pa salgstidspunktet. Kontakt
altid din forhandler/importgren fgr du sender en vaegt til reparation. Det geelder indenfor
og udenfor garantiperioden. Det er altid billigst for dig, hvis vi kan hjeelpe dig pr. telefon,
samtidig kan vi give dig tips vedr. emballering og forsendelsesart, sa veegten kommer uden
yderligere skader til os.
Bemaerk! Forhandler/importgren haefter aldrig for skader, som er opstaet pa transporten
fra kunden til forhandleren!
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